DPS

LEICA T1000

Display - Activa todas as teclas a verde para mostar diferentes combinagies de

observagdes (HZ, V, DIST) e o numero do proximo registo (NR)
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identificador do panto.

Number - Paraintroduzir o nimero de registo (nUmero do poro).

THITE T

DIST
Distance - Mede adistanciainclinada <2 , permitindo depois visualizar as restantes
componentes =<1 <
REC
J Record - Regista & medigdes depois de se ter medido aDIST.
.ALL - All - Faz tudo: mede eregista os dados no modulo REC.
STOP |
(] Stop, CE - Termina uma operagdo ouaborta um procedi mento.
CE
|.”A1- Data - Activa & teclas verdes de mnsulta de dados, em modosequenciadl «<— —» ou
em modo busca (FIND).
.SET " Set - Activa & tedas de parametrizagd, de @r laranja, nomeadamente, factor de escala
(ppm), a constante adictiva (mm), a orientagdo azimutal (HZ0), o nimero inicial

deindexac@ de pontos (NRO), o formato deregisto (REC) e 0 outros parametros
através do MODE (espedficago nomanual).

SET MODE 30 RUN 0 RUN -> Desliga 0 Beep

SET MODE 99 RUN * ¢« RUN -> Apaga os dados do médulo REC

0,% 1,2, ...,9- Paraintroduzir valores numéricos.

PROCEDIMENTOS OPERATIVOS

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Preparar bateria emddulo de registo (REC MODUL);

Veificar ligagdo doDistanciometro DI11000com o Teodolito T1000;

Ligar e certificar-se de: REC vazio, nimero deregisto NR, f.e. ppm e ca. mm;
Introduzir em ppm aalturado instrumento (cm) e an mm a dturado avo (cm);
Introduzir a orientacdo do giro com HZO0, se necessério (ex.: levantamento de pormenor);
Observar: fazer pontaria eALL (medir + registar).

DESCARREGAR DADOS

1)
2)

3)
4)

Introduzir o médulo REC nointerface GIF10, ligar no botéo de tras.

Correr 0 programa GIF10 em C:\GIF (2 - para GIF10; 1 - para decarregar; 3 - para guardar
em ficheiro)

Editar ficheiro de dados para verificagao;

Apagar dados no REC: 1- a partir directamente no interface GIF10, com a opcdo ERASE
domenu; 2 - apartir do programa GIF10 (op.: 2, op.: 3).



